


度を用いれば、従来よりも正確に BOD の推

定ができると考えられたため、糖濃度＋タン

パク質濃度に着目して、業種別の解析をしま

した。 

２．業種別の解析 

①食品製造業系および生活系排水 

 食品製造業系排水と生活系排水は水質が

似ていると思われたため、両排水を混合して

解析を行いました。糖濃度＋タンパク質濃度

と BOD の相関および COD と BOD の相関

を図 1、図 2 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 糖濃度＋タンパク質濃度と BOD の相関． 

（食品製造業系および生活系排水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 COD と BOD の相関． 

（食品製造業系および生活系排水） 

 

 

 

 

 

 

 業種別に分けることで、糖濃度＋タンパク

質濃度と BOD の相関および COD と BOD の

相関は上昇しました。また、それぞれの相関

は同程度となりました。 

②工業製品製造業系排水 

 工業製品製造業系排水では、糖濃度＋タン

パク質濃度と BOD との相関(R2)は 0.0126 と

低く、相関はみられませんでした。これは、

工業製品製造業の排水には糖やタンパク質以

外に様々な易分解性有機物が含まれており、

それが BOD 源となっていることが原因であ

ると考えられます。一方、COD と BOD の相

関は R2 = 0.7994 と高い相関が得られました。 

まとめ 

 食品製造業系および生活系排水については、

糖濃度＋タンパク質濃度と BOD には高い相

関があり、BOD と COD にも高い相関があり

ました。このことから、糖濃度＋タンパク質

濃度と COD の２つの指標を用いることで、

BOD をより正確に推定できるようになると考

えられます。これによって、BOD 測定におけ

る手間や時間の低減が行えました。 

 一方、工業製品製造業系排水については、

この方法で BOD を正確に推定することは難

しいことが分かりました。これは、工業製品

製造業の排水は成分組成が複雑であるためと

考えられます。しかし、COD との相関は高か

ったことから、従来の COD からの推定方法で、

正確に BOD を推定できることがわかりまし

た。 

今後の方針 

開発した推定法を工場・事業場排水の BOD

検査に役立てていきたいと思います。 
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